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Infusor elastomérico descartavel

Contém:
01 unidade do infusor estéril (conjunto - kit canula), de uso Unico, ndo pirogénico, descartavel. Nao deve ser reprocessado.
Esterilizado por 6xido de etileno.

Instru¢oes de uso

ATENGAO: Nao use o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta, ou se as tampas p das i i faltando. Nestes casos, NAO
& possivel assegurar a esterilidade. Esterilizacdo por 6xido de etileno.

ARMAZENAMENTO: Temperatura ambiente, local arejado, ao abrigo da luz e da umidade. Este é um produto estéril, de uso UNICO, néo devendo ser reprocessado.

INDICACAO DE USO: O AutoFuser é um infusor com elastomero de silicone, para a administracéo de medicamentos por infusdo continua, que pode ser associada
a infusdo em bélus. Os reservatorios (elastomeros) possuem capacidade de 100, 275 ou 550ml. Varias taxas de infusdo e volumes de bdlus estao
disponiveis.

0 bélus fornece a possibilidade de "analgesia controlada pelo paciente” através de um botéo que, quando pressionado pelo paciente, libera um volume padréo de
medicamento. A cdmara do bélus sera preenchida em um tempo dj inado (tempo de refil, tempo para recarregamento do bélus), com o objetivo de
evitar a administracao de doses abusivas do medicamento, prezando pela seguranca do dispositivo e condicao do paciente. O tempo necessario ao recarregamento do
bolus depende do seu volume e da taxa de infusdo do AutoFuser. O pressionamento do bélus em tempo inferior ao necessario para preenchimento resultara em
administracao de doses parciais.

INSTRUCOES DE USO: NAO utilizar durante imersao, como banhos, piscinas, banheiras.
1. COMO PREPARAR O AUTOFUSER (TECNICA ASSEPTICA)
( " 1. Feche o clamp e

&k‘ descubra a porta de
*;? injecao.

4. Mantenha a capa do
luer. Retire todo o ar do
elastémero, do equipo e do
bélus (quando disponivel),
abrindo o clamp e deixando
0 medicamento escoar.

3. Cubra a porta de
injecdo e remova a tampa
do luer da extremidade
distal do equipo. Verifique
se ha algum vazamento.

2. Com uma seringa (sem agulha),
preencha o reservatorio (elastomero)
com o medicamento a ser administrado.
Repita esta etapa tantas vezes quanto
for necessario. Nao exceda o volume
indicado em mais do que 5ml.

6. Retirea tampa do luer,
conecte a puncdo do
paciente, fixe a pele do
paciente com fita adesiva e
abra a presilha ou clamp. A
infuséo sera iniciada.

5. Interrompa o fluxo do fluido
fechando o clamp, recoloque a
tampa do luer.

1. ADMINISTRACAO EM BOLUS CONTROLADA PELO PACIENTE

Quando o paciente esta sentindo dores, pode pressionar firmemente o botdo do bélus e, imediatamente, receber uma dose fixa do medicamento contido no
elastomero. A proxima dose em bélus estara disponivel apds o tempo necessario para recarregamento (refil) do reservatorio, em fungao da apresentacao comercial e
da taxa de fluxo nominal do AutoFuser em uso. Entretanto, se o botao for pressionado antes deste tempo necessario ao recarregamento, uma dose parcial sera
administrada.

Pode ocorrer uma variagdo no tempo de infusdo e no tempo de recarregamento do bélus em funcéo da viscosidade do fluido, da temperatura ambiente e do
posicionamento do AutoFuser, acima ou abaixo do local de infusdo.

11l. DURANTE A INFUSAO

0 AutoFuser deve ser inspecionado periodicamente para verificar o andamento da infusao. Para tanto, observe a posicéo do elastomero nas marcas graduadas da
cobertura externa. A posicao do baldo sera alterada ao longo do tempo. As marcas graduadas também indicam o volume aproximado de fluido no interior do infusor.

ESPECIFICACOES DO PRODUTO: (1) volume do bolus: 0,5; 1 ou 2 mL; (2) tempo para refil do bélus: 15, 30 ou 60 minutos; (3) acuracia do volume da infusdo em
bolus: +10%:; (4) volume residual: +3% do volume total inserido no elastdmero. O AutoFuser foi calibrado com soro fisiolégico como diluente e em temperatura de
contato com a pele (32°C) como ambiente operacional. O uso de outros diluentes ou de temperaturas operacionais diferentes dos utilizados na verificacao afetara a
taxa de fluxo nominal.

CONTRA-INDICACOES: O AutoFuser néo esta indicado na infuséo de sangue, hemocomponentes, hemoderivados ou emulsées lipidicas.
CUIDADOS: Algumas solucdes podem ser incompativeis com o silicone do elastémero e o PVC da linha de infusao. Antes do uso, verifique a compatibilidade e a

estabilidade fisico-quimica dos medicamentos com relac&o a tais materiais.

REF Volume : 100 ml

ﬂ Basal Rate : ml/hr
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